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EQUIPOS 

ACELERADOR RAPIDARC DHX (Desde 2012)

 MLC: Millenium 120 láminas.
 PORTAL DOSIMETRY  version 10
 Sistema Verificación Pretratamiento:

 Detector ias2, 1024 x 768 pixeles  TC 40 cm * 30 cm,
 (Resolución espacial 0,4 mm) 
 Detector Matrixx Evolution + Maniquí Multicube + Software Omnipro 

imrt

ACELERADOR ELEKTA SYNERGY (Desde 2010)

 MLC: MLCi2, 80 Láminas
 Sistema Verificación Pretratamiento:

 Detector Matrixx Evolution + Compass 4.0.12                



ASPECTOS TENER EN CUENTA

 MONTAJE EXPERIMENTAL

 MANIQUÍES 

 PRE-TRATAMIENTO VS DOSIMETRÍA IN VIVO

 SOFTWARE DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE BASE 
DE DATOS

 VERIFICACIÓN GAMMA VS DOSIMETRÍA 3D

 SOLUCIÓN ESCALABLE?



Flujo de trabajo Portal Dosimetry



Modelado Portal Dosimetry 

MEDIDA DE HEMIPERFILES. 
MEDIDA DEL LEAF GAP.
CALIBRACIÓN GEOMÉTRICA DEL PORTAL VISION (PV).
CALIBRACIÓN DOSIMÉTRICA DEL PV.
MEDIDA DE LOS OUTPUT FACTOR.
IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO PDIP.



Medida Experimental 



Medida Experimental 



Medidas de Constancia



Criterios paso verificación pretratamiento 

CRITERIOS DE COMPARACIÓN GAMMA
 

 Gamma global 3% / 3 mm, umbral  10 %

 N arcos o CAMPOS

 NECESARIO: 
 FLUENCIA COMPUESTA PASA  CRITERIO GAMMA

 DESEABLE:
 FLUENCIAS INDIVIDUALES, PASAN GAMMA 

INDIVIDUALMENTE 
 GAMMA MÁXIMO < 3           



Software de análisis



Software de análisis



Software de análisis



Ejemplo Cabeza y Cuello



Ejemplo tratamiento cerebral



Ejemplo Próstata Estándar



Ejemplo Próstata Sib



Ejemplo Laringe 



Ejemplo Laringe 



Workflow

Verify, visualize, validate





Modelado Compass



Modelado Compass



Modelado Compass



Detector Matrixx Evolution





Compass montado Varian



Ajuste del centraje y calibracion



Calibracion sensor angular







Compass vs otros detectores



Compass vs otros detectores



Compass deteccion errores MLC



Compass + Dolphin



Criterios verificación pre- tratamiento

1) OBJETIVOS NO CLÍNICOS

 GAMMA GLOBAL 3 % / 3 mm

 GAMMA GLOBAL MEDIA máxima en  OR paralelo 0,6

2) OBJETIVOS CLÍNICOS

 CÁLCULO RECONSTRUIDO CUMPLA LOS CRITERIOS 
CLÍNICOS EXIGIDOS AL DISEÑO INICIAL



Software Análisis



Software Análisis



Software Análisis



Comparación 3D

DOSIMETRÍA IMPORTADA TPS → TPS DOSE

DOSIMETRÍA  POR TPS COMPASS → COMPUTED DOSE

DOSIMETRÍA  MEDIDA EXPERIMENTAL → RECONSTRUCTED DOSE

TPS DOSE VS COMPUTED DOSE → CALCULO INDEPENDIENTE

COMPUTED VS RECONSTRUCTED → PRECISIÓN ACELERADOR

TPS DOSE VS RECONSTRUCTED → VERIFICACIÓN PRETRATAM.



Dosimetría paciente 3D



Dosimetría paciente 3D



Dosimetría paciente 3D



Dosimetría paciente 3D



Dosimetría paciente 3D



Dosimetría paciente 3D



RESUMEN PORTAL DOSIMETRY

ASPECTOS DESTACABLES                              

 RESOLUCIÓN ESPACIAL 
 MONTAJE EXPERIMENTAL SENCILLO Y MEDIDA RÁPIDA
 INTEGRACIÓN DE RESULTADOS EN BASE DATOS DE PACIENTES

ASPECTOS MEJORABLES

 VERIFICACIÓN 2D CON ANÁLISIS POR % PASO CRITERIO 
GAMMA

 DEPENDENCIA CON TAMAÑO DE CAMPO                



RESUMEN COMPASS + MATRIXX 

ASPECTOS DESTACABLES                             

 MODELADO PROPIO
 SEGUNDO CALCULO REDUNDANTE (ALGORITMO CC)
 CHEQUEO INDIRECTO COMPORTAMIENTO ACELERADOR
 VERIFICACIÓN VOLUMÉTRICA, INTERPRETACIÓN CLÍNICA 

ASPECTOS MEJORABLES
 

 RESOLUCIÓN ESPACIAL*
 MONTAJE EXPERIMENTAL LABORIOSO QUE AUMENTA EL 

TIEMPO TOTAL DE MEDIDA
 GESTIÓN PACIENTES EN BASE DATOS
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